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wazny do dnia
24.10.2026 1.

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ

SAMODZIELNE LABORATORIUM IDENTYFIKACJI
NAPROMIENIOWANIA ZYWNOSCI

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel. (0 22) 504 12 37, (0 22) 504 10 66; fax: (0 22) 504 12 37
e-mail: slinz@ichtj.waw.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN  SL/246/B/25

Data wydania: 29.04.2025
*Umowa: - z dnia -
*Zlecenie z dnia: 15.04.2025

SFD S.A.
ul. Zielonogorska 4
45-323 Opole

*Zleceniodawca:

Probka pobrana: dostarczona przez zleceniodawce
Stan probki: dobry  zhby

Data przyjecia probki do badan: 17.04.2025 Oznakowanie: SL/246/B/25

*Probka: SFD ADAPTO RESVERATROL 60 tab

(tabletki) 18250239

(Nazwa produkiu) (Charakterystyka probki: seria, data produkcji waznosei)

Przedmiot badan/wyréb: Zywno$¢ zawierajgca mineraly krzemianowe
Metoda badan: Metoda termoluminescencji wg normy PN-EN 1788:2002
Data rozpoczgcia badan: 25.04.2025 Data zakonczenia badan: 29.04.2025

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonego badania stwierdza sie:

Prébka nie byla napromieniowana

Sprawozdanie autoryzowat:

Oswiadcza sie, Ze:

Wynik badania dotyezy wylgcznie probki dostarczonef przez klienta.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Skargi sq przyjmowane w terminie jednego miesigea od dnia przekazania Sprawozdania z badar zleceniodawcy z
wylgczeniem badar: probek realizowanych w trybie warunkowym.

* Dane pozyskane od Klienta.
**zmiany edytorskie

Sprawozdanie z badan sktada si¢ z dwdch stron
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SPRAWOZDANIE Z BADAN  SL/246/B/25 Data wydania: 29.04.2025

Przebieg badania wg normy PN-EN 1788:2002

MDL150250°c) = 900 Swiecenie 2 > 10 MDL
Swiecenie 1: krzywa — TL-max > 300°C; intensywno$¢ TL: 32514
Swiecenie 2: krzywa — TL-max w 184°C; intensywnos¢ TL: 4114886

krL(150-25000) = 0,0079; ki (150-250°¢) < 0,1

- Ksztalt krzywej §wiecenia 1 jest typowy jak dla nienapromieniowanych mineratéw krzemianowych

z TL- maksimum > 300°C.

- Po pomiarze TL $wiecenia 1 w zakresie temperatur 150 — 250°C probki mineratu napromieniowano dawka
1 kGy promieniowania gamma ze zrédta 60Co. Nastepnie przeprowadzono pomiar §wiecenia 2.

- Stosunek: $wiecenie 1 / §wiecenie 2 (zakres temperatury 150 —250°C) wynosi kr, = 0,0079, krp <0,1.

Probka nie byta napromieniowana

Badanie wykonat:

Kierownik ds. Technicznych
Technical Manager

Sprawozdanie z badan sklada sie z dwoch stron
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